
EQUIPO E INSTRUMENTAL ENDOUROLOGICO - NEFROSCOPIO PERCUTÁNEO.

NOMBRE GENÉRICO CSG:

CLAVE CUADRO BÁSICO:

CLAVE GMDN:

FIRMADA Y CONCLUIDA:

ESPECIALIDAD(ES):

SERVICIOS:

DEFINICIÓN CSG:

NOMBRE GENÉRICO CENETEC:

DEFINICIÓN CENETEC:

NOMBRE GMDN:

DEFINICIÓN GMDN:

CLAVE CAMBS:

1.1.1.- Diámetro menor a 7 mm o 22 fr. .

1.1.2.- Dirección visual de 0º a 30°.

1.1.3.- Ocular Angulado o lateral.

1.1.4.- Canal de trabajo de 3.5 mm o mayor.

1.1.5.- Autoclavable.

1.1.6.- Longitud 220 mm mínimo.

1.1.7.- Contenedor o recipiente de esterilización.

1.3.1.- Rígido y compatible con el canal de trabajo.

1.3.2.- Pinza de agarre.

1.3.3.- Pinza de Biopsia

1.3.4.- Pinzas de 3 ramas para nefroscopio (mango en forma de U) 

o extractor de cálculos de 3 brazos

2.1.1.- Campo de visión de 105º.

2.1.2.- Diámetro máximo de punta distal de 15 Fr o Charr.

2.1.3.- Longitud de trabajo de 370 a 400 mm.

2.1.4.- Un canal de trabajo de 6.4 Fr o Charr  mínimo

2.1.5.- Flexión hacia arriba de 180º o mayor.

2.1.6.- Flexión hacia abajo de 120º o mayor.

2.1.7.- Sumergible.

2.1.8.- Maletín de transporte.

2.1.9.- Cable conductor de luz fibra óptica de longitud mínima de 

230 cm compatible con el endoscopio y con la fuente de luz de la 

unidad medica (si es el caso).

2.1.10.- Válvula de obturación o de biopsia.

2.2.1.- Semiflexible y compatible con el diámetro del canal de 

trabajo.

2.2.2.- Canastilla de Nitinol de 4 hilos 3 fr x 115 cm desechable

2.2.3.- Pinza tridente desechable de 3 o 4.5 fr o char

2.2.4.- Pinza de biopsia

2.3.1.- Contenedor para esterilización de equipo e instrumental.

2.3.2.- Cepillo de limpieza.

2.3.3.- Probador de fugas.

2.3.4.- Tapón de ventilación y esterilización

Urología. Quirófano.

3.2.- Set de dilatadores de Amplatz o de Camisas con tubo guía para fibroscopio (Amplatz con 

vaina externa y tubo guía).

3.2.- Bisturí para corte de facia interior ó Lumbotomo.

3.- Debe Incluir

DESCRIPCIÓN:

1.2.- Camisas o vainas de 19.5 a 27 Fr o Charr mínimo.

2.-Cistonefroscopio 

Flexible
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2.2.- Instrumental reusable

2.3.- Debe incluir

ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere

3.1.- Set de dilatadores telescópicos o bujías de 9 a 27 Fr o Charr mínimo, reusables.

NOTA: Equipo e instrumental necesario para llevar a cabo procedimientos urológicos, adicional a la fuente de luz y opcional a la torre de 

visualización para procedimientos de mínima invasión. Requiere asegurar su compatibilidad con la marca y modelo de estos. 

1.3.- Instrumental

1.1.- Óptica

1.- Nefroscopio rígido

2.1.- Endoscopio Flexible

Equipo rígido para la visualización endoscópica de vías urinarias altas, con fines diagnósticos y

terapéuticos.
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Equipo rígido para la visualización endoscópica de vías urinarias altas, con fines diagnósticos y

terapéuticos.

NEFROSCOPIO RÍGIDO/ NEFROSCOPIO FLEXIBLE

Endoscopios rígido y flexible utilizado para la examinación visual y tratamiento del riñón insertado de manera percutánea.  



EQUIPO E INSTRUMENTAL ENDOUROLOGICO - NEFROSCOPIO PERCUTÁNEO.

CONSUMIBLES: Las cantidades 

serán determinadas de acuerdo a 

las necesidades operativas de las 

unidades médicas.

REFACCIONES:

Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado.

INSTALACIÓN:
No requiere

NORMAS - CERTIFICADOS:

ISO 9001 – 2000, ISO 13485-2003

Que cumpla con alguna de las siguientes normas: Producto extranjero: FDA, CE, JIS y TÜV y para producto Nacional: 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (COFEPRIS)

OPCIONES: Serán determinadas 

de acuerdo a las necesidades 

operativas de las unidades 

médicas

No requiere

Dependerán del tipo de intervención que se realice.

No requiere


